BIOGEMA, vyrobné druzstvo, Kosice

Garbiarska 2, 040 01 KosSice &:055/622 81 31

@ /fax 055/622 57 19

e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDCENIE O SUPRAVE

ELISA-anti-GLIADIN nativny-11-G

Katalégové ¢Eislo REF E-234
Sarza LoT 09 09 22
Datum vyroby oM 23.09.2022
Datum exspiracie o 23.03.2023
Parametre vystupnej kontroly
protilatky anti IgG
Standardy Absorbancia
pri 450 nm a 630 nm
0 uUmlt 0,008
5 Uml?t 0,265
10 U.ml? 0,498
20 Uml? 0,854
40 Umlt 1,226
80 Uml? 1,585

Protilatky triedy IgG

Kontrolné Deklarovana Absorbancia Namerana hodnota
vzorky hodnota U.ml* pri 450 a 630 nm U.ml?
negativna [controL]-] <9 0,255 4,800
pozitivha [contRoi]+]| 32+6 1,095 31,10

ZAVER:

Na zaklade vystupnej kontroly Sarza vyrobku vyhovuje $pecifikacii - technologicky reglement €. 3,
Smernici 98/79/ES a NV SR €. 569/2001 Z. z. v plathom zneni.

Datum kontroly : 23.09.2022
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