BIOGEMA, vyrobné druzstvo, Kosice

Garbiarska 2, 040 01 KosSice &:055/622 81 31

@ /fax 055/622 57 19

e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDCENIE O SUPRAVE

ELISA-anti-KAZEIN-11-G

Katalogové Eislo E-451
Sarza [tor] 111122
Datum vyroby A 25.11.2022
Datum exspiracie % 25.08.2023

Parametre vystupnej kontroly Absorbancia 450 nm a 630 nm
norma Namerana
kontrolna vzorka negativna do 0.500 0.089
kontrolna vzorka cut off (hrani¢na) =T min. 2 x kontrolna
ot vzorka negativna 0,661
kontrolna vzorka pozitivha mln\}zldrSk; Eapgf?ma 1,283
ZAVER:

Na zaklade vystupnej kontroly $arza vyrobku vyhovuje Specifikacii — technologicky reglement €. 9,
Smernici 98/79/ES a NV SR €. 569/2001 Z.z. v platnom zneni.

Datum kontroly : 25.11.2022

Veduca vyrobného oddelenia: %‘ 2 q 6 / Preveril: W
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