BIOGEMA, vyrobné druzstvo, Kosice

Garbiarska 2, 040 01 KosSice &:055/62 281 31 @& /fax 055/622 57 19 e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDCENIE O SUPRAVE

ELISA-anti-MILK-1I-A,G

Katalégové ¢Cislo REF E-246
Sarza tor 05 05 23
Datum vyroby o 23.05.2023
Datum exspiracie < 23.02.2024

Parametre vystupnej kontroly

L protilatky anti IgA | protilatky anti IgG
Standardy Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 Umlt 0,011 0,005
6,25 U.ml? 0,254 0,463
125 Umlt 0,463 0,785
25 U.ml?t 0,794 1,124
50 U.ml?t 1,308 1,530
100 U.mlt 1,749 1,819
Protilatky triedy IgA
Kontrolné Deklarovana Absorbancia Namerana hodnota
vzorky hodnota U.ml*? pri 450 nm a 630 nm U.ml?
negativna <9 0,038 0,75
pozitivna  [coxteou:] 2916 0,933 30,77

Protilatky triedy IgG

Kontrolné Deklarovana Absorbancia Namerana hodnota
vzorky hodnota U.ml*? pri 450 nm a 630 nm U.ml?
negativna <9 0,108 1,07
pozitivna  |conmoll.| 296 1,295 33,65

ZAVER:

Na zaklade vystupnej kontroly Sarza vyrobku vyhovuje $pecifikacii - technologicky reglement €.23 ,
Smernici 98/79/ES a NV SR €. 569/2001 Z.z. v platnom zneni.

Datum kontroly : 23.05.2023
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